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Popis a identifikace vzorkii:
Zadavatel predlozil ke zkouseni vzorek s nasledujicim oznacenim a popisem:

o polystyrenové kuli¢ky s oznatenim EPS 50 a EPS 70, barva bila (vypli détskych polstarki, sedacich

vakU, sedacich podiozek apod.)
Vzorek byl zaevidovan pod reg. €. laboratofe: 412402853/01

Zpusob odbéru vzorki:
Vybér vzorku uréeného ke zkouskam proved! objednatel. Laboratof neruéi za chyby, zplisobené nespravnym

vzorkovanim.

Zadani:
Stanoveni vybranych parametrii pro hodnoceni zdravotni nezavadnosti vyrobku die pfilohy ¢. 8 vyhlasky €.

84/2001 Sb. v platném znéni

Pouzité metody zkousSeni:
1. Stanoveni celkové migrace do destilované vody die CSN EN 1186-3

2. Stanoveni obsahu primarnich aromatickych aminti dle zkudebniho predpisu ITC A-07-69
3. Stanoveni kovl ve vyluhu do 0,07 M HCI dle CSN EN 71-3 metodou ICP-OES dle zkusebniho pfedpisu

ITC A-06-61
4. Stanoveni As ve vyluhu do 0,07 M HCI dle CSN EN 71-3 metodou ICP-MS dle zkusebniho pFedpisu ITC

A-10-97
5. Diikaz pfitomnosti optickych zjasriovacich prostfedk( die zkusebniho predpisu ITC A-09-89

Podminky zkousky:
ad 1,25  Priprava vyluhu: 1 dm? vzorku/100 mi destilované vody, 24 h pfi (37:2)°C
ad 3,4  Priprava vyluhu: 10 g vzorku/100 ml 0,07 M HCI, 2 h pfi (37+2)°C

Vysledky méfeni:
Vysledky jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach:

Tabulka ¢. 1: Vzorek &. 412402853/01 — polystyrenové kulicky s ozna¢enim EPS 50 a EPS 70
Vysiedky zkouSek

7 Parametr Jednotka \nll);si:erﬂe!(’ | 3 ngj?satjoté Limit ? :
| Celkova migrace ~ jednotiiva stanoveni mg/dm? 42:22:12 s ? -
; Celkova migrace - primér mg/dm’ 2,5 : 1% 10 |
EObsah primérnich aromatickych aminQ mg anilihhydrochl./l < 0,05 , - ; 0,05 ;
T Duikaz optickych zjasfiovacich prostfedki | pozitivni / negativni negativni : - | negativni |

Poznamky k tabulce:

Y symbolem < je oznagovan detek&ni limit metody

2 jimitni hodnota die v hiasky ¢. 84/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist
% nejistota typu B dle CSN EN 1186-1, ¢l. 12.3.

Upozornéni:Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorki nami zkousenych.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Tabulka &. 2: Vzorek ¢. 412402853/01 — polystyrenové kulicky s oznaéenim EPS 50 a EPS 70
Migrace ur¢itych prvka do 0,07 M HCI
| Méfena velicina Jednotka  Vysledek méfeni » n:;::oté Limit”
| cd mg/kg <1,0 - max. 75 (
| Pb mg/kg <20 . max.90 |
| Cr mgkg <30 : _ max.60 |
| Hg mg/kg <8,0 - max. 60 |
- As ~ mgrkg <0,10 - max. 25
' Ba ~ mglkg <6,0 - max. 1000
. Sb " mglkg <2,0 . max. 60
| Qe markg <20 . max. 500

R 2

Poznamky k tabuice:
obsah kovti ve vyluhu vztazeno na kg testovaného materialu
symbolem ,<" je oznacovan detekéni limit metody

limitni hodnota dle vyhlasky ¢. 84/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisl

2
3)

........

Ing. Véra Vilimkova
vedouci laboratoie
analytické chemie a mikrobiologie

Upozornéni:Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkd nami zkouenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !



